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Lieferschein
Mggigglgsg Intematigngl GmbH Heusweilerstr. 100 . D-66557 lllingen
Nummer : 236900

Auftrag ... . ... . - 492201 (11678)
MT.DERM GmbH Kunde ........... . . MT.Derm GmbH
Blohmstr. 31-67 Sachbearbeiter .- Hardy Steuer
12307 Berlin Telefon ............: 06825 9424-36
Telefax ......... .. . 06825 9424-47
eMail ... .. .. .. . hardy steuer
@medicoplast.de
lhre Fax-Nr. .. . . - 030 - 84588555
Datum ...... .. . © 31.08.17
Lieferfform ... ... .. - durch Abholung
Seite ............ 3 |
Artikelnr. Bezeichnung Bestellt  Geliefert Rickstand Anz. Pakete
—%_____———__ﬂ______——__________\ B — T
Ihr Lieferschein 17-£B3530, 3562
Ihr Auftrag 17-EB3579 - 3581, 3586, 3589, 3592, 3610 - 3612, 3616 (492201)
9900031 Sterilisation Pal. MPO1 14 NK 6 6 Pal.
Lot-Nr. : 16116 27.08.2017
9900031 Sterilisation Pal. MPO1 14 NK 6 6 Pal.

Lot-Nr. : 16121 29.08.2017

Kundcnpaleﬂe{n]: Bitte nicht tauschen |

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschﬁﬂsbedingungenlww.mdlcoplast.de

Ware unbeschidigt erhalten:

e

Datum Unterschrift KFZ-Kennzeichen
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Stem:satronzer!Iﬁzlertnad't "\____'_/ International G mb H
DIN EN ISO 13485:2012/EN ISO 11135-1:2014

Behandlungsnachwels

Methode: VA 7-5.1-6

Sterilisations-Datym: 2017-08-27
Sterﬂisations-Charge: 16116
Kunde: MT.Derm GmbH
Ihr Lieferschein: 17-EB3530, 3562
Ihre Bestellung; 17-EB3579 - 3581, 3586, 3589, 3592, 3610 - 3612, 3616

Unser Ausgangslieferschein: 236900 vom 201 7-08-31

Steﬁ!isaﬁonsleistung: 9900031
Sterilisation Pa, MPO1 1d NK
Pr.70
Anzah|: 6 Pal.
Sollwert Istwert
Hallenstandzeit: (April - Oktober nicht erforderiich)

Vorkonditionierung
Verweilzeit: mind. 16 h

26 h
Konditionen: 35-45°C  50-80% rel. Feuchte 35-45°C  50.80% rel.Feuchte
Sterl!lsa@ -

Zyklus: MP1

—

Temperatur: 40 +3 °C 40 °C
Vorvakuum: 120 +10 mbar abs 130 mbar ahs
Feuchte: 50-80% rel Feuchte 78% rel.Feuchte

Kontaktzeit: 3h

3h
EO-Menge (kalkuliert): 1.000+50 mg/ 1.000 mg/
Anzah| Spulungen: mind, 3 4
Desorption
Dauer: mind. 1 Tage 3 Tage
Kondition: 35-45 °C 35-45°C
—_— _
Bemerkung:

Die physikalischen Parameter entsprachen den Spezifikationen
Die mikrobiologische Inprozesskontrojie mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3\ Altest)

Zeigte kein Wachstum,
Die Sterilisation erfolgte unter der Berucksichtigmg der kundenspezifischen Validierung.

Freigabe

Unterschrift Qs; o Datum: _ 919,93




(MP/ﬂ MEDICOPLAST

International GmbH

Confirmation of Sterilization

Method: VA 7-5-1-6
Sterilization date: 2017-08-29
Sterilization lot: 16121

Sterilization certified in line with

DIN EN IS0 13485:2012 /'ENISO 11135-1:2014

Customer: MT.Derm GmbH
Your delivery note: 17-EB3530, 3562
Your requisition no.: 17-EB3579 - 3581, 3585, 3589, 3592, 3610 - 3612, 3616
Our delivery note: 236900 from 2017-08-31
ftem: 9900031
Sterilisation Pal, MPO1 1d NK
Pr.70
Quantlty: 6 Pal,
Nominal values Actual values
_—‘_“__*_____'__‘f“‘— e
Incoming time: (April to October not required)
Pracon_gjtlgn{m
Dwell: min. 16 h 24h
Conditions: 3545°C 50-80% rel.humidity 3545°C 50.80% rel. humidity
Sterilization
Cycle: MP1
Temperature; 4013 °C 40 °C
Prevacuum: 120 +10 mbar abs 130 mbar abs
Humidity: 50-80% rel. humidity 74% rol.humldlty
Dwell time: 3h 3h

EQ concentration (calc.): 1.000£50 mg/ 1.000 mg/1
Air washes: min. 3 4
Aeration

Dwell: min. 1 Days 1 Days
Condition: 35-45 °C 3545 °C
Remarks:

The physical parameters were in accordance to the Specifications.

No growth was observed for the microbiological inprocess control with biological
indicators (Bagillys atrophaeus, 3M Attest).
The sterilization was conducted in line with the customer validation parameter.

Signature Qs: V Dot 8r




